
1) 1) ETUDE DES PRATIQUESETUDE DES PRATIQUES

EVALUATION D’UN DISPOSITIF INTRAVEINEUX POUR LA EVALUATION D’UN DISPOSITIF INTRAVEINEUX POUR LA 
PERFUSION SOUS CUTANEE.PERFUSION SOUS CUTANEE.
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La La perfusion sous cutanée ou perfusion sous cutanée ou hypodermoclysehypodermoclyse ::
•• est une est une technique simple de technique simple de réhydrationréhydration des sujets âgés des sujets âgés 
modérément déshydratés ou modérément déshydratés ou de prévention d’une de prévention d’une déshydrationdéshydration
chez les sujets à risque. chez les sujets à risque. 

•• ne nécessite ne nécessite aucun Dispositif Médical Intraveineux spécifique,aucun Dispositif Médical Intraveineux spécifique,

•• estest possiblepossible avecavec ::
––soit un soit un microperfuseurmicroperfuseur à ailetteà ailette à aiguille métallique (à aiguille métallique ( D1),D1),
––soit un soit un cathéter court cathéter court (D2),(D2),

fixés par bandelettes (BA) et pansements adhésifs ( PA) simples.fixés par bandelettes (BA) et pansements adhésifs ( PA) simples.

D1D1 expose à des accidents d’exposition du sang (AES) a près des expose à des accidents d’exposition du sang (AES) a près des 
retraits intempestifs, retraits intempestifs, 
D2D2, d’une longueur inadaptée, est de fixation diffici le. , d’une longueur inadaptée, est de fixation diffici le. 

Dans les deux cas, le DMIV est changé toutes les 12Dans les deux cas, le DMIV est changé toutes les 12 --24 heures.24 heures.

1)1) Rédaction d’un Rédaction d’un protocole de soinsprotocole de soins portant sur le bon usage portant sur le bon usage 
de de D3D3, , 

2) Rédaction d’une fiche de 2) Rédaction d’une fiche de recueil des pratiquesrecueil des pratiques à 6 itemsà 6 items : : 
a) DMIV habituellement utilisé (Du), a) DMIV habituellement utilisé (Du), 
b) utilisation d’b) utilisation d’ EMLAEMLA (E), (E), 
c) localisation (L) abdomen (c) localisation (L) abdomen ( AbAb ), sous claviculaire (), sous claviculaire ( SClSCl), cuisses ), cuisses 
((CuCu), ), 
d) effet indésirable (EI), d) effet indésirable (EI), 
e) durée de maintien (D), e) durée de maintien (D), 
f) perfusion (volume (V), typef) perfusion (volume (V), type (T): continue (C) ou intermittente (I)),(T): continue (C) ou intermittente (I)),

3) Rédaction d’une fiche de 3) Rédaction d’une fiche de recueil de satisfactionrecueil de satisfaction pondérée pondérée 
par un score (0: insuffisant à 3 : très satisfaisan t) sur 3 itempar un score (0: insuffisant à 3 : très satisfaisan t) sur 3 item ss ::

g) tolérance (To), g) tolérance (To), 
h) sécurité (S), h) sécurité (S), 
i)i) facilité d’utilisation (F),facilité d’utilisation (F),

4) 4) Action Action -- formationformation ,,

5) 5) Etude prospectiveEtude prospective de de D3D3 pendant 3 mois du 01/06/06 au pendant 3 mois du 01/06/06 au 
01/09/06 dans 2 services de gériatrie : 01/09/06 dans 2 services de gériatrie : S1 S1 -- long séjourlong séjour , , 

S2 S2 -- court séjour,court séjour,

Matériel Matériel –– MéthodeMéthode

Résultats Résultats -- DiscussionDiscussion

IntroductionIntroduction

Le microperfuseur INTIMALe microperfuseur INTIMA ®® associé au PA en U est une alternative associé au PA en U est une alternative 
aux DMIV habituels. aux DMIV habituels. 
D’une bonne tolérance, il peut être conservé en pla ce plus D’une bonne tolérance, il peut être conservé en pla ce plus 
longuementlonguement : au minimum 50 heures. : au minimum 50 heures. 
Son coût moyen (DMIV+BA+PA) est supérieur à celui d e Son coût moyen (DMIV+BA+PA) est supérieur à celui d e D1D1 (0,5 à (0,5 à 
0,7 � /24h) et est inférieur à 0,7 � /24h) et est inférieur à D2D2 (0,7 à 1,3 � /24h). (0,7 à 1,3 � /24h). 
Il contribue enfin à limiter les AES.Il contribue enfin à limiter les AES.

ConclusionConclusion2) 2) ETUDE DE SATISFACTION : Note moyenne sur 3ETUDE DE SATISFACTION : Note moyenne sur 3

Suite à 3 AES observés au CHA en 2005, le CODIMS et  le CLIN Suite à 3 AES observés au CHA en 2005, le CODIMS et  le CLIN 
ont choisi d’évaluer l’introduction dans les pratiq ues d’unont choisi d’évaluer l’introduction dans les pratiq ues d’un

-- Microperfuseur portant un cathéter de polyuréthanne  INTIMAMicroperfuseur portant un cathéter de polyuréthanne  INTIMA®®

BD (D3),BD (D3),

-- protégé par un pansement TEGADERMprotégé par un pansement TEGADERM ®® en U (TEG1633) 3M.en U (TEG1633) 3M.

ObjectifObjectif

 
SERVICE RESPONSABLE DE L’ESSAI : 

 

PERFUSION SOUS CUTANEE 

MICROPERFUSEUR AVEC CATHETER PUR INTIMA BD    

 

Patient  :    Perfusion :   Continue   �      intermittente   �      
       Volume perfusé /24h :………. Durée h/24h :……. 

Nb de microperfuseurs posés :………………… . 
       Localisation selon schéma au dos  
 

Durée d’utilisation :      Tolérance :  
Date et heure de pose :…………………….  Effets secondaire s constatés : …………………. 
Date et heure du retrait :…………………..   …………………………………………………………. 
Rappel : la Durée maximale de pose est de 72h   Utilisation EMLA :  OUI  �      NON �     
 

Matériel habituel  :  Cathéter périphérique Jelco �     Gauge      
   Aiguille épicranienne  �     Gauge 
 

 1/ Matériel testé 2/ Comparé à votre 
matériel habituel 

COTATION 3 2 1 0 3 2 1 0 
CONDITIONNEMENT         

Qualité de l’étiquetage         

Facilité d’ouverture de l’emballage         

DISPOSITIF :         

Facilité de préhension          

Facilité du passage de la peau         

Facilité de réalisation du geste         

Temps de réalisation du geste         

Facilité d’apprentissage         

Utilisation par un gaucher         

Qualité de la ponction         

Confort du patient         

Absence de douleur         

Sécurité des connexions          

Compatibilité avec autre matériel         

Facilité d’élimination dans conteneur         

Qualité des matériaux         

SECURITE         

Qualité de prévention des AES du personnel           

QUALITE GLOBALE         
Cotation : 3  très satisfaisante, 2 satisfaisante, 1  moyenn ement satisfaisante, 0  insuffisante 
 

COMMENTAIRES ET APPRECIATION GLOBALE :  …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SOUHAITEZ VOUS UTILISER CE PRODUIT ?  OUI  NON 
QUALITE GLOBALE DU PRODUIT Eliminé 1 er choix  2ème choix 
Cocher les cases correspondantes 
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ESSAI :  DATE :    SIGNAT URE 
 

Veuillez indiquer la ou les zones perfuséeVeuillez indiquer la ou les zones perfusée
++

Vous devez vous reportez au protocole de Vous devez vous reportez au protocole de 
perfusion sous cutanperfusion sous cutan éée de le de l ’é’établissementtablissement

1,081,0810 Intermittente, 10 Intermittente, 
3 Continue3 Continue

50050050h50hnonnon10 Abdomen, 10 Abdomen, 
3 Sous Clavi3 Sous Clavi èèrere

nonnonD2D21313S2S2--court court 
ssééjourjour

0,750,7515 Continue15 Continue1200120072h72hnonnon10 Cuisse, 10 Cuisse, 
5 Abdomen5 Abdomen

nonnonD1D11515S1S1--long long 
ssééjourjour

CoCoûût t 
�� /24 h/24 h

Types de Types de 
perfusionperfusion

Volume Volume 
ml/24hml/24h

DurDur éée e 
(D)(D)

Effets Effets 
IndInd éésirables (EI)sirables (EI)

Localisations Localisations 
(L)(L)

EmlaEmla
(E)(E)

DMIV DMIV 
usuel (Du)usuel (Du)

Nombre de Nombre de 
fiches (n)fiches (n)

ServicesServices

D1 : microperfuseur à D1 : microperfuseur à 
ailette et aiguille métalliqueailette et aiguille métallique D2 : cathéter courtD2 : cathéter court

D3 : microperfuseur D3 : microperfuseur 
INTIMAINTIMA®® BDBD

Fiche d’évaluation des pratiques et de satisfactionFiche d’évaluation des pratiques et de satisfaction

2,42,42,52,52,22,2S2S2--court scourt s ééjourjour

2,82,82,62,62,52,5S1S1--long slong s ééjourjour

Facilité Facilité 
d’utilisationd’utilisation

SécuritéSécuritéToléranceToléranceServicesServices
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